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This supplement sheet does not replace the operating manual for the centrifuge. 

 

Read this supplement sheet and the operating manual for the centrifuge before using the rotor 
for the first time.

The FA-45-18-11 is an aerosol-tight

 

1

 

 fixed angle rotor designed for centrifugation of 18 micro 
test tubes with a fill volume of up to 2.0 ml in the Centrifuge 5418. 

The FA-45-18-11 can be operated with or without the rotor lid:

 

•

 

Without a rotor lid, the rotor is not aerosol-tight. The rotor lid is not essential for standard 
operation.

 

•

 

The rotor lid must be securely locked for aerosol-tight centrifugation.

 

Spin Columns must always be centrifuged with the rotor lid.

 

 

The centrifuge 5418 with this rotor is intended for sample preparation in clinical diagnostics as 
well as in routine, training and research laboratories in clinics, science and industry.

When using the rotor lid always centrifuge with the sealing ring. Operating the centrifuge with 
the rotor lid but without the sealing ring is not permitted.

Safe centrifugation is guaranteed and leakage of 
aerosols prevented reliable, only if rotor lid and 
sealing ring are used together.

 

1.

 

Before centrifuging tubes, ensure that these 
have been correctly closed in accordance to 
the instructions.

 

2.

 

Check before centrifuging with rotor lid that the 
sealing ring is fitted properly in the groove.

 

3.

 

Fit the rotor lid vertically on the rotor.

 

4.

 

Lock the rotor by turning the rotor lid screw 
clockwise beyond an audible "click” until it can 
be turned no further. 

 

The rotor is not properly closed until the 
audible "click" is heard!

The rotor lid can loosen if handled 
incorrectly. 

Never hold or transport the closed rotor 
by the rotor lid screw.

 

1. Aerosol-tightness tested and certified by the Centre of Emergency Preparedness and Response, Health 
Protection Agency, Porton Down (UK).

Introduction

Centrifuging with the rotor lid

 

Festwinkelrotor FA-45-18-11 für die Centrifuge 5418  –  Gebrauchsanweisung

 

Verwenden Sie milde Reinigungsmittel zum Reinigen des Rotors und des Rotordeckels.
Desinfizieren Sie mit Alkohol (Ethanol, Isopropanol) oder alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln. 

1. Reinigen und desinfizieren Sie den Rotor.       

2. Reinigen und desinfizieren Sie den Rotor-
deckel. Entfernen Sie dabei unbedingt  
den Dichtring (s. Abb.), um die darunter 
liegende Nut gründlich zu reinigen. 

3. Setzen Sie vor der nächsten Zentrifugation den Dichtring wieder korrekt in die saubere 
und trockene Nut ein.

Rotor und Rotordeckel können autoklaviert werden (121 °C, 20 min). Nach maximal 
10 Autoklavierungen muss der Dichtring erneuert werden.

Bestreichen Sie die Stifte in der Rotordeckel-Schraube nach jeder Reinigung, nach jedem 
Autoklavieren (121 °C, 20 min) und bei schwergängiger Betätigung des Verschluss-
Systems dünn mit Zapfenfett.

Der Rotordeckel hat eine maximale Gebrauchsdauer von 3 Jahren ab erster Inbetriebnahme.
Voraussetzung: Der "Klick“ ist noch hörbar beim Festdrehen der Rotordeckel-Schraube.

Für den Rotor gibt es unter folgenden Voraussetzungen keine Begrenzung der Gebrauchsdauer:

 

•

 

Beschädigungsfreier Zustand

 

•

 

Sachgemäße Benutzung

 

•

 

Einhaltung der empfohlenen Pflegemaßnahmen

 

Bestell-Nr.
 International    Nord Amerika

 

Festwinkelrotor FA-45-18-11 mit Rotordeckel, Aluminium, aerosoldicht, 
Winkel 45°, 18 Plätze, max. Durchmesser 11 mm zur Aufnahme von 
1,5/2,0 ml Reaktionsgefäßen

5418 707.005 022652109

Ersatzdeckel (Aluminium) für Rotor FA-45-18-11, aerosoldicht 5418 708.001 022652125
Ersatzdichtung für Rotordeckel FA-45-18-11, 5 Stück 5418 709.008 022652141
Zapfenfett 5810 350.050 022634330

Reinigung

Gebrauchsdauer

Bestellinformationen

 

Fixed angle rotor FA-45-18-11 for Centrifuge 5418  –  Instructions for use

 

ep
p

en
d

or
f i

s 
a 

re
gi

st
er

ed
 t

ra
d

em
ar

k.
54

18
 7

02
.9

76
-0

2/
08

07
 · 

P
rin

te
d

 in
 G

er
m

an
y

4.

Click
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In touch with life

 

Dieses Beilageblatt ersetzt nicht die Bedienungsanleitung der Zentrifuge. 

 

Lesen Sie dieses Beilageblatt und die Bedienungsanleitung der Zentrifuge, bevor Sie den Rotor 
das erste Mal verwenden.

Der FA-45-18-11 ist ein aerosoldichter

 

1

 

 Festwinkelrotor für die Zentrifugation von 18 Reaktions-
gefäßen mit einem Füllvolumen bis 2,0 ml in der Centrifuge 5418. 

Der FA-45-18-11 kann mit oder ohne Rotordeckel betrieben werden:

 

•

 

Ohne Rotordeckel ist der Rotor nicht aerosoldicht. Im Standardbetrieb wird der Rotordeckel 
nicht benötigt.

 

•

 

Aerosoldichtes Zentrifugieren muss mit korrekt verschlossenem Rotordeckel durchgeführt 
werden. 

 

Spin Columns (Zentrifugiersäulchen) müssen immer mit Rotordeckel zentri-
fugiert werden.

 

 

Die Centrifuge 5418 mit diesem Rotor ist vorgesehen für die Probenvorbereitung im Rahmen 
der klinischen Diagnostik sowie im Routine-, Ausbildungs- und Forschungslabor in Klinik, 
Wissenschaft und Industrie.

Zentrifugieren Sie bei Verwendung des Rotordeckels immer mit Dichtring. Ohne Dichtring ist 
das Zentrifugieren mit Rotordeckel nicht erlaubt.

Sicheres Zentrifugieren und ein sicherer Schutz vor 
Aerosolen sind nur mit Rotordeckel und Dichtring 
gewährleistet.

 

1.

 

Stellen Sie vor dem Zentrifugieren sicher, 
dass die zu zentrifugierenden Gefäße vor-
schriftsmäßig verschlossen sind.

 

2.

 

Prüfen Sie den korrekten Sitz des Dichtrings in 
der Nut.

 

3.

 

Setzen Sie den Rotordeckel senkrecht auf den 
Rotor.

 

4.

 

Verschließen Sie den Rotor durch Festdrehen 
der roten Rotordeckel-Schraube im Uhrzeiger-
sinn über ein hörbares "Klick" hinaus bis zum 
Anschlag. 

 

Erst nach dem hörbaren "Klick" ist der Rotor 
korrekt verschlossen!

Rotordeckel kann sich bei falscher Hand-
habung lösen. 

Halten oder transportieren Sie den 
verschlossenen Rotor nie an der 
Rotordeckel-Schraube.

 

1. Aerosoldichtigkeit vom Centre of Emergency Preparedness and Response, Health Protection Agency, 
Porton Down (UK), geprüft und zertifiziert.

Einleitung

Zentrifugieren mit Rotordeckel

 

Fixed angle rotor FA-45-18-11 for Centrifuge 5418  –  Instructions for use

 

Use mild cleaning agents to clean the rotor and the rotor lid.
Disinfect with alcohol (ethanol, isopropanol) or alcohol-containing disinfectants. 

1. Clean and disinfect the rotor.                          

2. Clean and disinfect the rotor lid.
When cleaning, the sealing ring must be re-
moved (see fig.) so that the groove can  
also be cleaned thoroughly. 

3. Ensure that the sealing ring is fitted properly in the clean, dry groove before using the 
centrifuge again.

The rotor and the rotor lid can be autoclaved (121 °C, 20 min). 
The sealing ring must be replaced at the latest after it has been autoclaved 10 times.

Apply a thin coating of pivot grease to the pins in the rotor lid screw after each cleaning, 
after each autoclaving (121 °C, 20 min) and in the event of sluggish activation of the 
locking system.

The maximum period of use for the rotor lid is 3 years from initial commissioning.
Requirement: The "click" is still audible when tightening the rotor lid screw.

There is no limit on the period of use for the rotor under the following conditions:

 

•

 

The device is undamaged

 

•

 

The device is used correctly

 

•

 

The device is maintained as recommended

 

Order no.
International   North America

 

Rotor FA-45-18-11 with rotor lid, Aluminum, aerosol-tight, 
angle 45°, 18 places, 
max. diameter 11 mm to accommodate 1.5/2.0 ml micro test tubes

5418 707.005 022652109

Spare lid (aluminum) for rotor FA-45-18-11, aerosol-tight 5418 708.001 022652125
Spare seal for rotor lid FA-45-18-11, 5 pcs 5418 709.008 022652141

 

Pivot grease

 

5810 350.050 022634330

Cleaning

Period of use

Ordering information

 

Festwinkelrotor FA-45-18-11 für die Centrifuge 5418  –  Gebrauchsanweisung
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4.

Klick
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